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Caso Clinico:
Schwannoma

de la Columna Vertebral



Presentacion de Caso Clinico

q Paciente (M) de 52 anhos diagnosticado con schwannoma de la
region C2-C3 de la columna vertebral.

q Historia Clinica:
Se presento a la clinica con dolor al cuello. MRI revelo una masa
en la parte izquierda del cuello y resultado de patologia fue
consistente con schwannoma. Excision del tumor se realizo.

Tres anhos despues un nuevo MRI scan revelo que el tumor habia
reaparecido. Tres meses despues el paciente recibio cirugia para
excision de esta nueva masa.

Se recomendo al paciente radiacion despues de la operacion para
prevenir otra recurrencia de schwanomma.



Presentacion de Caso Clinico -
continuacion

q Otra Historia Medica:
Alergia a penicilina.

q Historia Social:
Programador de computadoras
No Fuma
No Alcohol
Casado, un hijo



Tratamiento con Radiacion

q Dosis Total = 16 Gy en 1 Gy / fraccion.

q Numero de Tumores Tratados = 1

q Tecnica de Tratamiento = IMRS
12-campos

q Organos de Riesgo delineados: Medula

q Immobilizacion: S-Frame, IGRT



MRI Scan



MRI Scan MRI fused to Planning CT



MRI Scan MRI fused to Planning CT Target Contoured



Medula

Schwannoma



Medula con margen de 2mm



12-Field IMRS

Total MUs
5923



12-Field IMRS 2-Arcs, VMAT-RapidArc



12-Field IMRS



12-Field IMRS 2-Arcs, VMAT-RapidArc



Distribucion de Dosis usando VMAT-RapidArc
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CBCT and Planning CT CoCBCT and Planning CT Co--RegistrationRegistration
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VMATVMAT--RapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRTRapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRT



VMATVMAT--RapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRTRapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRT

RTOG Index de Conformidad – Columna Vertebral
IMRT 1-arc 2-arc

Mean +/- SD: 1.05 +/- 0.08 1.15 +/- 0.31 1.06 +/- 0.17



VMATVMAT--RapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRTRapidArc vs IMRT en tratamientos de SRS y SBRT

RTOG Index de Homogeneidad – Columna Vertebral
IMRT 1-arc 2-arc

Mean +/- SD: 1.15 +/- 0.05 1.17 +/- 0.06 1.15 +/- 0.04

RTOG Index de Conformidad – Columna Vertebral
IMRT 1-arc 2-arc

Mean +/- SD: 1.05 +/- 0.08 1.15 +/- 0.3 1.06 +/- 0.17



VMATVMAT--RapidArc vs IMRT SRS/SBRT: BeamRapidArc vs IMRT SRS/SBRT: Beam--On TimesOn Times



VMATVMAT--RapidArc vs IMRT SRS/SBRT: Monitor UnitsRapidArc vs IMRT SRS/SBRT: Monitor Units



ConclusionesConclusiones

1. Paciente fue tratado con IMRS a la region C2-C3 de la columna
recibiendo una dosis de 16 Gy en 1 fraccion. Paciente tolero el
tratamiento sin ningun problema.

2. Aunque el paciente fue tratado con IMRS se demostro que
VMAT-RapidArc podria haber sido otra alternativa.
Neurocirujano decidio por IMRS.
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